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Anpassung individueller Kontaktlinsen — Was benétigen
wir als Anpasser von der Kontaktlinsenindustrie dazu?

Helga Seiler’

Zusammenfassung:

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, der an der 42.
Tagung der Europaischen Vereinigung der Kontaktlinsen
und IOL-Hersteller (EFCLIN) in Venedig im Mai 2015 ge-
halten wurde. Er ging der Frage nach, was wir als Kon-
taktlinsen-Anpasser von der Industrie benétigen, um indi-
viduelle Kontaktlinsen erfolgreich anzupassen.

Im ersten Teil wird das Anpass-Institut Ottlens in Zirich
vorgestellt, um einen kleinen betriebswirtschaftlichen
Einblick in das Institut zu vermitteln und welchen Anteil
die verschiedenen Kontaktlinsentypen am Deckungsbei-
trag haben.

Im zweiten Teil wird anhand drei typischer Anpassfalle er-
lautert, was wir als Kontaktlinsenanpasser von den Kon-
taktlinsenherstellern benétigen, um auch in Zukunft indi-
viduelle Kontaktlinsen erfolgreich anzupassen.

Schlusselworter:

Individuelle Kontaktlinsen, Individuelle Silikon Hydrogel-
Kontaktlinsen, Multifokale Kontaktlinsen, Vermessung
der Augenoberflachen

Einleitung

Viele Kontaktlinseninteressenten kom-
men heute bereits mit dem Wunsch, Aus-
tauschlinsen zu tragen zu uns. Der prakti-
sche Aspekt, dass man sich nicht mehr
gross um die Reinigung kiitmmern muss,
dass man bei Verlust immer einen giins-
tigen Ersatz zur Hand hat, dass man tber-
all schnell mal Austauschlinsen kaufen
kann, scheint fiir viele Kunden sehr verlo-
ckend zu sein.

Hat man in einem Kontaktlinseninstitut
iiberhaupt noch die Maglichkeit, erfolg-
reich individuelle Kontaktlinsen anzupas-
sen? Und wenn ja, was brauchen wir als
Anpasser von den Kontaktlinsenherstel-
lern dazu?

Unser Anpass-Institut
Wer sind wir?

Abstract:

This article is based on a presentation given at the 42nd
Meeting of the European Association of Contact Lens and
IOL Industry (EFCLIN ) in Venice, Italy, on May, 2015. The
presentation addressed the question of “what is necessa-
ry from the manufacturer, for our success in fitting custo-
mised contact lenses.”

In the first half, Ottlens (located in Zurich) presents a
small business insight into the institute and provides a
closer look to the percentages of the contribution mar-
gins in relation to the proportion of the different contact
lens types.

In the second half, three typical cases show what is neces-
sary from the manufacturer, to enable us as contact lens
fitters, to be better equipped to fit customised contact
lenses in the future.

Keywords:

Customized contact lenses, Customized silicone hydrogel
contact lenses, multifocal contact lenses, measurement of
the eye surface

Bild 1: Ottlens im
70er / 80er Jahre Stil

Bild 2:
Ottlens
heute

Das Anpass-Institut ,Ottlens liegt im
Herzen von Ziirich in der Nihe des Haupt-
bahnhofes und damit in einer idealen ver-
kehrsgiinstigen Lage fiir Kunden aus der
ganzen Schweiz.

'Dipl. Ing. (FH) Augenoptik, MSc Vision Science
and Business (Optometry)
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Willi Ott griindete schon 1959 die Firma
,»Ott Kontaktlinsen zur Herstellung und
Anpassung von Kontaktlinsen. Er wollte be-
reits damals die Kontaktlinsen so individu-
ell wie moglich anpassen und entwickelte
Kontaktlinsen-Geometrien mit unter-
schiedlichen Abflachungen und Durchmes-
sern. Zunichst wurden nicht nur Kontakt-
linsen produziert und angepasst, sondern
auch Pflegemittel importiert und vertrie-

ben. Schliesslich wurde 1970 ,,Prolens AG“
als Handelsfirma gegriindet und ,,Ottlens*
wurde reines Anpass-Institut (Bild 1). Heu-
te arbeiten vier Optometristen in der An-
passung, eine Mitarbeiterin betreut die
Kunden am Empfang und tibernimmt alle
Aufgaben in der Administration. Alle An-
passer arbeiten Vollzeit, wobei die Zeit fiir
die reine Anpassung je nach Mitarbeiter
zwischen 30% und 80% liegt (Bild 2).
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Bild 3: Umsatzanteile nach Kontaktlinsen (KL), Dienstleistungen

(DL) und Pflegemittel (PM) fur die Jahre 2011 - 2014

Was wir machen

Unsere Philosophie ist, die individuellen
Bediirfnisse und Sehanforderungen genau
zu ermitteln und unter Berticksichtigung
der anatomischen und optischen Gege-
benheiten fiir jeden Kunden die optimale
Kontaktlinse anzupassen, um ein ermii-
dungsfreies und komfortables Sehen zu er-
moglichen.

Dabei kann es durchaus passieren, dass ein
Kunde mit dem Wunsch nach Monatslin-
sen zu uns kommt und sich dann aber auf-
grund unserer Messergebnisse und der
eingehenden Bedarfsermittlung doch fiir
formstabile Kontaktlinsen entscheidet
Bild 3 zeigt eine Umsatzstatistik fur die
Jahre 2011 — 2014 aufgeteilt nach Kontakt-
linsen (KL), Dienstleistungen (DL) und
Pflegemittel inklusive Produkte fiir das
trockene Auge und Zubehor (PM). Der
Anteil der Kontaktlinsen erfasst in dieser
Statistik alle formstabilen und weichen in-
dividuellen Kontaktlinsen wie auch alle
Austauschlinsen.

Unsere Arbeitszeit, die wir fiir die Anpas-
sung der Kontaktlinsen benotigen, wie
auch die verschiedenen Messungen — To-
pographie, Augendruck, Gesichtsfeld,
Fundus-Fotografie — werden dem Kunden
als Dienstleistung verrechnet.

Laut unserer Umsatz-Statistik (Bild 3) ist
die prozentuale Verteilung der einzelnen
Umsatzkomponenten recht stabil in den
letzten Jahren. Der Anteil der Kontaktlinsen
(KL) und der Dienstleistungen (DL) liegt
bei jeweils etwa 40%. Der Pflegemittelanteil
betrigt rund 20%.

Betrachtet man den Umsatz-Anteil der
Kontaktlinsen genauer in Bezug auf den
Deckungsbeitrag (Bild 4), so kann man er-
kennen, dass der Anteil der Austauschlinsen
lediglich bei knapp 10% liegt. Dieser Anteil
ist in den letzten drei Jahren sehr stabil.

Der Anteil formstabiler Einstirken-Kon-
taktlinsen (sph. und tor.) am Deckungsbei-
trag hat in den letzten Jahren kontinuierlich
pro Jahr um 3-5% abgenommen. Im direk-
ten Vergleich der Jahre 2014 zu 2011 ist der
Anteil um ca. 13% geringer geworden.
Formstabile multifokale Kontaktlinsen
verzeichnen dagegen einen positiven
Trend. Im Jahr 2012 liegt der Anteil bei
knapp 6% und fiir 2013 und 2014 jeweils
bei etwa 12%. Dieser Anstieg ist unter an-
derem bedingt durch die Einfiihrung einer
neuen multifokalen Kontaktlinse, die sich
als sehr erfolgreich erweist. Es konnte also
sein, dass bisherige Monovision-Versor-
gungen jetzt mit multifokalen Kontaktlin-
sen versorgt wurden, so dass der geringere
Anteil an Einstirken-Kontaktlinsen durch
diese neue Multifokallinse teilweise be-
dingt ist.

Der Deckungsbeitrag fiir Kontaktlinsenty-
pen, die fiir Keratokonus und Keratoplas-
tik verwendet werden, liegt mit 22 — 25%
recht stabil innerhalb dieser vier Jahre. Ziel
ist hier, durch eine verstirkte Zusammen-
arbeit mit den Augendrzten und Kliniken
im Raum Ziirich diesen Anteil in den
nichsten Jahren zu steigern, sowie auch
durch die Anpassung von spezielleren
Geometrien die Zufriedenheit der Kunden
zu erhéhen und damit mehr zu binden.
Der Deckungsbeitrag aller individuellen
weichen Kontaktlinsen zusammen liegt
kontinuierlich bei knapp 19% innerhalb
des betrachteten Zeitraums.

Erfolgreiche Kontaktlinsen-Institute
zeichnen sich in den meisten Fillen durch
einen hohen Anteil an individuellen wei-
chen und formstabilen Kontaktlinsen aus.
Anhand der folgenden typischen Anpass-
fille soll gezeigt werden, was wir als Kon-
taktlinsenspezialist von den Herstellern
benotigen, um weiterhin erfolgreich indi-

Bild 4: Deckungsbeitrag nach Kontaktlinsentypen

viduelle Kontaktlinsen anpassen zu kon-
nen. Die Darstellung bezieht sich hier le-
diglich auf die fiir jeweilige Kontaktlinsen-
anpassung relevanten Daten und ist nicht
vollstindig im Sinne einer kompletten
Fallbeschreibung.

Erfolg mit individuellen
Kontaktlinsen

Fall 1 - Weiche torische Kontaktlinsen
Kontaktlinsen - Anamnese

Viele Kunden sind sich vor einer Kontakt-
linsenanpassung nicht bewusst, welche Se-
hanforderungen sie wirklich haben. Sehr
hiufig ist die Antwort, dass man die Kon-
taktlinse nur ab und zu zum Sport tragen
mochte. Bei genauerem Nachfragen, um
welche Sportart es geht, wird dann schnell
klar, das die Sehanforderungen héher sind,
als der Kunde das einschitzt.

In diesem ersten Fall trug der Kunde —
mainnlich, 37 Jahre — seit 7 Jahren weiche
torische Monatslinsen aus Silikonhydrogel
nur zum Sport aufgrund seiner starken
Hornhautverkriimmung. Fir ihn war die
Sehleistung jedoch nicht befriedigend, da
er bei seinen bevorzugten Sportarten wie
Skifahren, Tennis und Fussball immer das
Problem hatte, dass er zu spit reagierte.
Der Kunde wollte gerne weiter Austau-
schlinsen tragen, da er das Wechseln der
Linsen nach einer Nutzungsdauer von vier
Wochen als sehr angenehm in Bezug auf
den Tragekomfort empfand und bei Ver-
lust immer eine Kontaktlinse als Ersatz
vorhanden war.

Neuanpassung weicher individueller
Kontaktlinsen

Zunichst fithrten wir alle erforderlichen
Messungen fiir eine Neuanpassung durch.
Im folgenden werden nur die wichtigsten
Messergebnisse dargestellt.
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Die Refraktion (HSA 12) brachte folgen-
des Ergebnis:

OD: sph: 0.0 cyl: 3.5 A: 176°, Visus: 1.0
OS: sph: —=0.25¢yl: 3.5 A: 173°, Visus: 1.0
Wir ermittelten ebenfalls das Toleranz-

fenster fiir die Zylinderachse, um zu sehen,
wie empfindlich der Kunde auf Drehun-
gen der Achse reagiert:

OD: 170°-178°

OS: 0°-168°

Bei der Betrachtung der anatomischen
Verhiltnisse (Bild 5) stellten wir unter an-
derem eine sehr hohe Lidspannung fest so-
wie eine schmale Lidspalte aufgrund eines
tiefen Oberlides.

In der Topographie ist ein regelmassiger
Hornhautastigmatismus zu erkennen. Der
Hornhautdurchmesser lag bei 12.2 mm
und das Corneoskleralprofil war fliessend
tangential (Bild 6).

Obwohl wir dem Kunden aufgrund des
Toleranzfensters fiir die Zylinderachse von
Monatslinsen abgeraten haben, machten
wir zunichst einen kurzen Trageversuch
mit dem Ergebnis, dass der Visus wieder zu
schwankend war.

Um ein stabileres Sehen zu erméglichen,
entschieden wir uns schliesslich fiir indivi-
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duelle weiche torische, dynamisch stabili-
sierende Kontaktlinsen.

Topo D 4, Material Benz G3x blue @ 14.5
OD:

BC: 8.40 sph: 0.0 cyl: -3.25 A: 177°
Visus1.0, Stabilisation 176°

OS:

BC: 8.40 sph: —0.25 cyl: -=3.25 A: 176°
Visus 1.0, Stabilisation 5°

Der Kunde war mit dem Visus sehr zufrie-
den und trug die Kontaktlinsen 6fter und
linger, als er es urspriinglich geplant hatte.
Obwohl er gegen Ende des Tages ein leich-
tes Trockenheitsgefiihl verspiirte und ei-
nen deutlich kiirzeren Austauschrhythmus
als ein Jahr bevorzugen wiirde, war er den-
noch zufrieden. Deshalb beschlossen wir,
die Kontaktlinsen fiir ein Jahr zu belassen
und gegebenenfalls bei der Nachanpas-
sung auf ein Silikonhydrogel-Material zu
wechseln.

Fazit

Dieser Fall zeigt deutlich, dass wir mit der
Anpassung von individuellen weichen to-
rischen Kontaktlinsen zwar eine sehr gute
Sehleistung erzielten, aber nicht alle Kun-
denwiinsche erfiillen konnten, wie ein kiir-

Bild 5: Die anatomische
Verhaltnisse zeigen
schmale Lidspalten und
tiefe Oberlider an
beiden Augen

Bild 6: Topographie
der beiden Augen
sowie die wichtigsten
Hornhautdaten

zerer Austauschrhythmus und ein Materi-
al mit Trageeigenschaften wie bei moder-
nen Silikonhydrogelen. Sicher gibt es erste
Hersteller, die diesen Weg bereits beschrei-
ten, aber leider noch viel zu wenige.

Fall 2 - Multifokale Kontaktlinsen

Sehr hiufig haben wir in unserem Kon-
taktlinsen-Institut presbyope Kunden, die
schon seit Jahren Kontaktlinsen tragen
oder plétzlich mit Brille konfrontiert sind
und jetzt auf der Suche nach einer geeig-
neten gut funktionierenden multifokalen
Kontaktlinse sind.

Kontaktlinsen-Anamnese

Frau S.T. ist 53 Jahre alt und kam mit wei-
chen multifokalen Monatslinsen zu uns
ins Anpass-Institut, da sie mit der bisheri-
gen Korrektur nicht zufrieden war. In der
Nihe und in der Bildschirmdistanz war fiir
sie das Sehen sehr gut, die Ferne hingegen
war schlecht. Sie klagte auch dartiber, dass
das Handling sehr schwierig ist, da sie
standig das Gefiihl hat, Thre Kontaktlinsen
wiren viel zu gross. Bild 7 zeigt die Gro-
Benverhiltnisse am Auge mit der ange-
passten Monatslinse.
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Bild 8: Topographien der beiden Augen

Da die Kundin zum ersten Termin ihre
weichen Monatslinsen eingesetzt hatte,
machten wir mit diesen Kontaktlinsen zu-
nichst eine Bestandsaufnahme. Dabei
konnten wir folgende Visus-Ergebnisse er-
mitteln:
- OD:

Visus Ferne 0.5p, Nihe 1.0,

Visus Ferne 0.6 mit Uberrefraktion

sph —1.0 dpt
- OS:

Visus Ferne 0.5p, Nihe 0.6,

Visus Ferne 0.5 mit Uberrefraktion

sph—0.5 dpt
Der Sitz der Linsen war temporal dezentriert,
der Durchmesser war deutlich zu grof§ und
die Bewegung eher gering bei einer Tragezeit
von 7h an diesem Tag. Prinzipiell war der
subjektive Tragekomfort tagsiiber gut, aber
gegen Ende der Tragezeit stellte sich hiufig
ein Trockenheitsgefiihl ein.

Neuanpassung individueller
formstabiler Kontaktlinsen

Frau S.T. trug erst seit wenigen Monaten
Kontaktlinsen, da sie lange Zeit die Brille
fiir die Ferne gar nicht getragen hatte und
erst in den letzten Monaten es listig fand,

Bild 7: multifokale Monatslinse
auf einem Auge mit HH-Durch-
messer 11.5 mm und Lidspalten-
héhe von 7.0mm

sowohl in der Ferne als auch in der Nihe
auf die Brille angewiesen zu sein. Ihr
Wunsch war eigentlich, die Kontaktlinsen
anstatt der Brille tdglich zu tragen.

Bei der Anpassung nach einer Tragepause
ergaben sich folgende Werte fiir die Re-
fraktion bei HSA 12:

OD:

sph: +4.75 cyl: =0.75 A: 168° Visus 0.8
Add 2.0, Fiithrungsauge

OsS:

sph: +4.75 cyl: =0.75 A: 140° Visus 0.7
Add 2.0
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In der Topographie (Bild 8) zeigte sich eine

Forme fruste, die sich auch in der Belin-

Ambrosio-Auswertung der Pentacam als

Ektasie mit zentraler Hornhautverdiin-

nung bestitigte.

Nach einer eingehenden Bedarfsermitt-

lung und Beratung iiber die moglichen

Kontaktlinsenversorgungen  einschliess-

lich ihrer Vor- und Nachteileentschieden

wir uns fiir die Anpassung von formstabi-

len multifokalen Kontaktlinsen. Bereits

beim ersten Aufsetzen der Anpass-Kon-

taktlinsen war die Kundin sofort begeistert

von dem einfachen Handling. Bild 9 zeigt

den Sitz und die Parameter der definitiv

angepassten formstabilen Kontaktlinsen:

OD:

- Topo 2 Multi Bo ES grau

- BC7.85, sph +5.25, Dia 9.60 x 1.50,
Profil: 2 FZD: M

- Visus Ferne: 1,0, Visus Nihe: 1.0

OS:

- Topo 2 Multi Bo ES blau

- BC 7.80, sph +5.25, Dia 9.60 x 1.54,
Profil: 2 FZD: S

- Visus Ferne: 0.8, Visus Nahe: 1.0

Mit den definitiven Kontaktlinsen war die

Kundin bereits nach kurzer Zeit absolut

zufrieden und gliicklich, da diese Kontakt-

linsen ihr eine gute Sehleistung fiir Ferne

und Nihe ermoglichten und auch das

Handling fiir sie deutlich einfacher war.

Fazit

Aufgrund der demographischen Entwick-
lung werden wir als Kontaktlinsenanpas-
ser immer mehr mit der Anpassung multi-
fokaler Kontaktlinsen konfrontiert. Ein
aktiver Lebensstil und der Wandel in unse-
rer Arbeits- und Kommunikationswelt,
aus der Smartphones, Tablets, Laptops
und PCs nicht mehr wegzudenken sind,
fithren ebenfalls zu einem hohen An-
spruch an das Sehen in den unterschied-
lichsten Entfernungen.

Bild 9: Sitz der multifokalen formstabilen Kontaktlinsen
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Bild 10: Pentacam Aufnahmen der Hornhaut-Topographie des rechten Auges in Tangentialradien- und Héhendatendarstel-
lung, sowie Angabe der sagittalen Hohe fur einen @ von 10mm

Um diesem Trend gerecht zu werden, be-
notigen wir Multifokallinsen mit einer ex-
zellenten Optik fir die unterschiedlichen
Sehbereiche. Entscheidend fiir den Erfolg
bei der Anpassung multifokaler Kontakt-
linsen ist die Moglichkeit, die einzelnen
Zonen fiir die Ferne, Nihe oder den Zwi-
schenbereich fiir jedes Auge nach den indi-
viduellen Anforderungen anpassen zu
konnen. Das bedeutet fiir den Hersteller,
neben vorgefertigten Standardvarianten
auch individuelle multifokale Flichende-
signs anzubieten, die unterschiedliche Zo-
nengrossen und Additionsprofile — auch
fiir hohere Additionen - zulassen.
Besonders bei Kontaktlinsentragern mit
komplexeren  Linsengeometrien  (z.B.
BTX) ist die Auswahl an multifokalen oder
bifokalen Kontaktlinsen teilweise noch li-
mitiert. Hier ist eine Erweiterung der mog-
lichen Kombinationen von Vorder- und
Riickflichen-Geometrien in Verbindung
mit der multi- oder bifokalen Variante
notwendig.

Ein weiteres Problem stellt die Versorgung
von Kunden mit nasal dezentrierten Pupil-
len oder bei dezentriertem Kontaktlinsen-
sitz aufgrund besonderer Hornhaut-Geo-
metrien dar. Hier wire eine Dezentration
der konzentrischen multifokalen Optik
sowohl bei formstabilen als auch bei wei-
chen Kontaktlinsen hilfreich.

Neben den technischen Herausforderun-
gen fiir den Hersteller ist aber auch das
Wissen um die Produkte und die logische
Vorgehensweise bei der Anpassung ein
wichtiger Bestandteil fiir eine erfolgreiche
Anpassung.

Hier liegt es einerseits bei den Herstellern,
entsprechende  Produkt-Informationen
sowie Seminare oder Webinare anzubie-
ten, andererseits ist der Kontaktlinsenspe-

die Kontaktlinse 6/2016

zialist gefordert, sein Wissen und seine Fi-
higkeiten stets auf dem neusten Stand zu
halten.

Fall 3 — Keratoplastik

Neben den Kunden, die alle Arten von
Kontaktlinsen tragen konnen, gibt es auch
diejenigen, denen nur ganz wenige Mog-
lichkeiten bleiben wie z.B. bei fortgeschrit-
tenem Keratokonus oder bei Keratoplas-
tik. Mussten wir vor 15 —20 Jahren noch
mit einfachen Geometrien komplexe
Hornhiute mehr schlecht als recht versor-
gen, so gibt es mittlerweile sehr gute Mog-
lichkeiten mit quadrantenspezifischen
Kontaktlinsen, Sklerallinsen oder eventu-
ell auch Hybridlinsen.

Kontaktlinsen-Anamnese

In diesem Fall handelte es sich um einen
68-jahrigen mannlichen Kunden, der be-
reits seit 1964 Kunde in unserem Anpass-
Institut ist und aufgrund eines Keratokonus
formstabile Kontaktlinsen getragen hat. Ein
Jahr nach einer Keratoplastik (1970) am
rechten Auge wurden wieder formstabile
Kontaktlinsen angepasst. 2011 wurde eine
quadrantenspezifische Kontaktlinse ange-
passt, um den Sitz zu verbessern. Diese Geo-
metrie wurde dann bis Anfang 2015 erfolg-
reich ohne Probleme getragen.

Im Februar 2015 kam der Kunde zur Neu-
anpassung, da in den letzten Wochen die
Kontaktlinse hiufig herausgefallen ist und
er sie schliesslich verloren hat. In der Topo-
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Bild 11: Simulation der quadrantenspezifischen Anpasslinse



metrie zeigte sie auch eine leichte Verstei-
lung der Hornhaut-Topographie, die eine
Neuanpassung notwendig machte.

Aus der Hohendatendarstellung der Pen-
tacam in Bild 10 Mitte kann man sehr gut
die beiden Apizes auf dem Transplantat er-
kennen. Die Darstellung der sagittalen
Hohe zeigt die stark unterschiedliche
Scheiteltiefe in den vier Halbmeridianen.
Da der Kunde bisher mit der cornealen
Kontaktlinse sehr zufrieden war, ent-
schlossen wir uns gegen eine Sklerallinse.
Fiir die Neuanpassung der quadrantenspe-
zifischen Kontaktlinse wurde wieder ein
Anpassprogramm fiir die Pentacam ver-
wendet, mit dem man simtliche Kontakt-
linsenparameter der Riickflichengeo-
metrie frei wihlen und anschliessend das
Fluoreszeinbild simulieren konnte. In Bild
11 und 12 ist zu erkennen, dass das simu-
lierte Fluoreszeinbild der quadrantenspe-

Bild 12: Sitz der Anpasslinse

zifischen mehrkurvigen Kontaktlinse der
Realitdt sehr gut entspricht. Es empfiehlt
sich immer, den Sitz dieser Linsen wih-
rend des Lidschlags und bei Blickbewe-
gungen zu beobachten, um sicherzustel-
len, dass die Kontaktlinse nicht durch das
Lid ausgehebelt wird. In den meisten Fil-
len sind hier nur noch kleine Anpassungen
der Geometrie oder des Durchmessers
notwendig, um einen sicheren Sitz der
Kontaktlinse zu erzeugen.

In diesem Fall haben wir nur noch leichte
Verinderungen im superioren und tempo-
ralen Halbmeridian vorgenommen, um
die Auflage in der Peripherie bzw. Mittel-
peripherie gleichmaissiger zu gestalten.

Fazit

Dieser Fall ist ein gutes Beispiel dafiir, dass
bei sehr unregelmissigen Hornhautfor-
men eine exakte Vermessung der Cornea
die Anpassung komplexer Geometrien we-
sentlich erleichtert.

Besonders bei der Anpassung von Skleral-
linsen wire eine exakte Vermessung der
Hornhaut, des limbalen Bereichs sowie der
Sklera sehr hilfreich, um die entsprechen-
de Geometrie der Sklerallinse berechnen
zu konnen. Erste Gerite stehen mittlerwei-
le auch hier zur Verfiigung, wobei deren
Genauigkeit und Anwendung noch weiter
erprobt werden muss.

Neben einer exakten Vermessung der Au-
genoberfliche bendtigen wir als Anpasser
aber auch eine entsprechende Anpass-
Software der Kontaktlinsen-Hersteller, die
es zulisst, alle moglichen Parameter zu
verdndern und den Sitz der entsprechen-
den Kontaktlinse oder Sklerallinse zu si-
mulieren. Verschiedene Kontaktlinsenher-
steller bieten solche Programme bereits fiir
die heutigen Topographen an, jedoch be-
notigen wir entsprechende Programme
gerade fiir die neuen Messtechnologien,
die eine Messung der gesamten Augen-
oberfliche erlauben.

Schlussfolgerungen

Ein grosses Danke gilt hier zunichst der
Industrie, die uns als Kontaktlinsenspezia-
listen mit Thren teils phanomenalen Ent-
wicklungen heute Moglichkeiten in der
Anpassung bietet, von denen wir frither
nicht einmal trdumen konnten.

Zu diesen Entwicklungen zdhlen unter an-
derem die flichendeckende Vermessung
der Hornhaut, komplexe Kontaktlinsen-
Geometrien fiir schwierige Hornhautfor-
men, neue Materialien oder neue Designs
fiir multifokale Kontaktlinsen.

Wie bereits anhand der oben genannten
Fallbeispiele aufgezeigt, gibt es immer
noch Verbesserungspotential, um noch
mehr Kontaktlinsentriger  zufrieden-
zustellen und um Drop-outs zu verhin-
dern.

Aber auch wir als Anpasser sollten unser
Wissen stets auf dem neusten Stand halten,
neuen Technologien und Produkten offen
gegeniiberstehen und in unseren Anpass-
alltag integrieren soweit moglich.
Fortschritt in der Kontaktlinsenanpassung
war und ist nur moglich durch das Zusam-
menspiel verschiedener Industriezweige
und dem Wissen, was wir als Kontaktlin-
senspezialisten fiir unsere Kunden benoti-
gen. Durch einen intensiven Dialog zwi-
schen Anpasser und Hersteller kénnen
beide Seiten profitieren und so am Ende
unseren Kunden zufriedener mit seinen
Kontaktlinsen machen.

Optometrie —

Helga Seiler

1996 Abschluss des
Studiums zum Dipl.-
Ing. (FH) Augenoptik in
Aalen. Seit 1996 be-
schaftigt als Kontaktlin-
senspezialistin im An-
pass-Institut. 2007
Wechsel in die Kon-
taktlinsen-Industrie, um in der Anpass-
beratung zu arbeiten. Seit 2011 bei der
Prolens AG, Zurich als Kontaktlinsen-
anpasserin und in der Anpassberatung
tatig. 2013 erfolgreicher Abschluss des
nebenberufliche Studiums zum M.Sc. Vi-
sion Science and Business (Optometry).
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Helga Seiler

Prolens AG
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